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ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS 

Material examinado 	• AGUA 
Muestra procedente de...: RED 

Muestra extraída y remitida por personal de la empresa solicitante.-

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANALITO RESULTADO. LIMITE DE 
CUANTIFICACION 

- METODO 

PESTICIDAS 	, 
-CoRGANOCLORADOS* 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR ECD 

.. -PESTICIDAS 	; 
ORGANÓFOSFORADOS*t 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR FPD 

- 	-.GLIFOSATO < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

AMiDA < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, 
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor 
Epoxide, 	4,4-000, 	4,4'-DDE, 	4,4'-DDT, 	Clordane, 	2,4 	D, 	2,4 	DDT, 
Hexaclorobenceno, Metoxicloro 

**Dimethoate, 	Disulfoton, 	Famphur, 	Methyl 	Parathion, 	0,0,0,- 
Triethylphophorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, 
Fenitrotion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo 
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ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS 

Material examinado 	 AGUA 
Muestra procedente de...: CAPS 

Muestra extraída y remitida por la empresa solicitante.- 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANALITO ,RESULTADO . LIMIDE 	. 
CUANTIFICACION 

METODO 

- PESTICIDAS 
. 	ORGANOCLORADOS* 

< 10 pg/1 10 pg/l. CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR ECD 

PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS** 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR FPD 

GLIFOSATO < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

AMPA < 5 pg/L 5 pg/L . HPLC 	MS-MS 

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-MC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, 
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor 
Epoxide, 	4,4'-DDD, 	4,4'-DDE, 	4,4'-DDT, 	Clordane, 	2,4 	D, 	2,4 	DDT, 
Hexaclorobenceno, Metoxicloro 

**Dimethoate, 	Disulfoton, 	Famphur, 	Methyl 	Parathion, 	0,0,0,- 
Triethylphophorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, 
Fenitrotion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo 
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ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS 

Material examinado 	• AGUA 
Muestra procedente de...: POZO 

Muestra extraída y remitida por personal de la empresa so1icitante.- 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANALITO 1 RESULTADO LIMITE DE 	. 
CUANTIFICACION• 

- }TODO 

PESTICIDAS 

I 	ORGANOCLORADOS* 
< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 

DETECTOR ECD 

: 	• 	PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS**i 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR FPD ' 

GLIFOSATO. < 5 pg/L 5.  pg/L HPLC 	MS-MS 

' 	AMPA___ < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, 
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor 
Epoxide, 	4,4'-DDD, 	4,4'-DDE, 	4,4'-DDT, 	Clordane, 	2,4 	D, 	2,4 	DDT, 
Hexaclorobenceno, Metoxicloro 

**Dimethoate, 	Disulfoton, 	Famphur, 	Methyl 	Parathion, 	0,0,0,- 
Triethylphophorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, 
Fenitrotion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo 
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ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS 

Material examinado 	• AGUA 
Muestra procedente de...: ESCUELA 

Muestra extraída y remitida por personal de la empresa solicitante.- 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- AM/U.1TO RESULTADO--  
' 

- -LIMITE DE 
CUANTIFICACION 

: METODO 

_ 	. 

'PESTICIDAS 
OBGANOCLORADOS* 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR ECD 

PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOSt* 

< 10 pg/1 10 pg/1 CROMATOGRAFIA GASEOSA 
DETECTOR FPD 

GLIFOSATO 	- < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

AMPA < 5 pg/L 5 pg/L HPLC 	MS-MS 

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, 
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor 
Epoxide, 	4,4'-DDD, 	4,4'-DDE, 	4,4'-DDT, 	Clordane, 	2,4 	D, 	2,4 	DDT, 
Hexaclorobenceno, Metoxicloro 

**Dimethoate, 	Disulfoton, 	Famphur, 	Methyl 	Parathion, 	0,0,0,- 
Triethylphophorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, 
Fenitrotion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo 
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